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 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH) predstavlja državni 
mjeriteljski institut u BiH 

 
Naučno mjeriteljstvo – područje djelovanja: 

 
 Realizacija i održavanje državnih etalona, 
 Obezbjeđivanje sljedivosti mjerenja do međunarodnog nivoa, 
 Transfer znanja i ekspertskih pomoći, 
 Učlanjenje / članstvo u međunarodne organizacije, 
  Investicije u izgradnju državnih referentnih laboratorija. 
 
     Laboratorija za masu  
     Laboratorija za hemiju  
     Laboratorija za pritisak i vakuum 
     Laboratorija za volumen 
     Laboratorija za gustoću i viskoznost 
     Laboratorija za temperaturu i vlažnost (LT-IMBiH) 
     Laboratorija za dužinu 
     Laboratorija za mjerila toplotne energije 
     Laboratorija za mjerila protoka i zapremine gasa 
     Laboratorija za elektične veličine 
     Laboratorija za vrijeme i frekvenciju 
     Laboratorija za jonizirajuće zračenje 
      Dva centra za verifikaciju 



 
 

Uspostavljanje sljedivosti mjerenja u oblasti temperature i vlažnosti u 
Bosni i Hercegovini preko državnih etalona za temperaturu i vlažnost 

prema međunarodnom nivou.  
 

Ponuditi usluge kalibracije mjerila u oblasti temperature i vlažnosti 
internim i eksternim kupcima poštujući principe nepristrasnosti, 

nezavisnosti i korektnosti uz zadovoljenje mjeriteljske regulative iz ove 
oblasti.  

 
Učestvovati u međunarodnim projektima vezanim za naučno-istraživački 

rad, te proširiti djelatnost Laboratorije u skladu sa usvojenom 
strategijom IMBIH-a.  

MISIJA LT-IMBiH 
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OPREMA I METODE MJERENJA 
 

Laboratorija raspolaže opremom za kontaktnu termometriju, uključujući primarne i 
sekundarne standarde za kalibraciju, te opremom za mjerenje relativne vlažnosti i tačke 
rosišta. 

 
PRIMARNE METODE 

 

 ITS-90, Međunarodna temperaturna skala 

 
Na primarnom nivou laboratorija pokriva temperaturni kalibracioni raspon od -38.8344 ˚C 

do 660.3230 ˚C, a fiksne tačke su: 
 

- živa ............................-38.8344 ˚C  

- voda...............................0.0100 ˚C  

- galijum.........................29.7646 ˚C  

- kalaj...........................231.9280 ˚C  

- cink............................419.5270 ˚C  

- aluminijum.................660.3230 ˚C  

- srebro.............................961.78 ˚C  
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Zn FP, Al FP i WTP                            METALNE FIKSNE TAČKE 

 

 

 

ITS 90-FIKSNE TAČKE 
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REALIZACIJA FIKSNE TAČKE 

PRESJEK                              MJERENJE NA FIKSNIM TAČKAMA 
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REALIZACIJA TROJNE TAČKE VODE 
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• Standardni Platinski Otpornički Termometar (SPRT) - Isotech Model 670 
 

Temperaturni opseg -200ºC do 670ºC  

Nominalna otpornost (0ºC): 25.5 Ω  

Odnos otpornosti: WGa>1.11807 prema zahtjevu ITS-90  

Osjetljivost: 0.1Ω/ºC  

Drift 0.001ºC/godišnje  

 
•  Visokotemperaturni Standardni Platinski Otpornički  
    Termometar(HTSPRT) Isotech 96178 
 

Temperaturni opseg 0°C to 1000°C  

Nominalna otpornost (0ºC): Ro = 0.25Ω  

Odnos otpornosti: WGa > 1.11807  

Drift : nekoliko mK uz vrlo pažljivo postupanje,  

     zagrijavanje i hlađenje  
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• Termopar Pt/Pd, Tip: NPL Pt/Pd 
 

 0°C to 1100°C mjerna nesigurnost ±0.2°C, uz kalibraciju na fiksnim tačkama 

 0°C to 1330°C mjerna nesigurnost ±0.2°C od 0°C do 1100°C, uz linearan rast 

±0.55°C na1330°C 

 0°C to 1500°C mjerna nesigurnost of ±0.2°C od 0°C do 1100°C, uz linearan rast 

±0.7°C na 1500°C, 

 

• Termopar Pt/Au ISOTECH 
 

 Čistoća termoelemenata Platina 99.999% , Zlato 99.999% 

 0.015ºC, nesigurnost pri kalibraciji na fiksnim tačkama,  

Nanovoltmeter Keithley 2182A  
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F900 PRECIZNI TERMOMETARSKI MOST 
 

 Tačnost <±20ppb (u opsegu 0.2Ω to 390Ω ); 

Odgovara tačnosti mjerenja temperature od 5 μK 
za 25.5Ω SPRT poređen sa 25Ω standardnim 
otpornikom 

 Rezolucija 0.5ppb (0.125 μK) 

 Rt/Rs digitalni displej 0.000 000 000 do 

1.299 999 999 
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SISTEM MJERENJA  NA FIKSNIM TAČKAMA 



SEKUNDARNE METODE 
 
 METODA POREĐENJA 
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TEČNA KUPKA - PARALLEL TUBE LIQUID BATH  
ISOTECH MODEL 915  

 

TEMPERATURNI OPSEG  

-65 °C-150°C (model 915LW)  

30 °C- 300°C (model 915H )  

  

 

Otpornički most 1594A FLUKE  

Super-Thermometer 
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VISOKOTEMPERATURNI DIO  

Carbolite furnace 

 Max. Temp. 1600°C 

 Grijana dužina cijev 610mm 

 Radna dužina cijevi 1200mm 
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 ŠEMA SLJEDIVOSTI

 
 
 

 

                

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTSPRT-2 

Temperaturna kupka -  ulje 

70° C do 250° C 

 

Termometar 

koji se kalibriše 

HTSPRT-3 SPRT-4 SPRT-1 

Temperaturna kupka -  alkohol 

-40° C do  4° C 

 

Temperaturna kupka -  voda 

4° C do  70° C 

 

 

| Hg | TPW |  Ga  | Sn  | Zn  |   | TPW |  Ga  | Sn  | Zn  | Al |  

 

 

| Hg | TPW |  Ga  | Sn  | Zn  | Al | Ag 

 

 

 | Hg | TPW |  Ga |  In  | Sn  | Zn  |  

 

BIMP  
Key comparison 
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INTERKOMPARACIJE – POTVRĐIVANJE MJERITELJSKIH 

MOGUĆNOSTI  

 Kalibracija standardnih platinskih otporničkih termometara metodom poređenja od -80 °C to 300 °C -  

EURAMET Projekat N° 1251: IPA 2011 PT T1  
  
 Kalibracija standardnih platinskih otporničkih termometara metodom poređenja od -40 °C to 230 °C -  
EURAMET Projekat N° 1338: Bilateral intercomparison  
 
 Kalibracija termoparova metodom poređenja na temperaturama od 0 °C do 1100 °C – EURAMET projekat 

1358 
 
 Trojna tačka vode – EURAMET projekat 1357 

 
 Kalibracija Pt/Pd termoparova do 1500 °C- EURAMET projekat 1268 

 
 Interkomparacija na realizaciji tačke rosišta na temperaturama od -40°C do 20°C - EURAMET projekat 
1382 
 
 Kalibracija SPRT termometara prema ITS-90 na fiksnim tačkama od Ar TP do Zn FP - EURAMET.T-K9 

 
 Kalibracija industrijskih platinskih otporničkih termometara metodom poređenja od -40 °C do 420 °C 
COOMET projekat № 642/MD/14 
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POTVRĐIVANJE MJERITELJSKIH MOGUĆNOSTI 

 

Laboratorija za temperaturu i vlažnost je 07.09.2016. godine upisala svoje kalibracione i mjeriteljske 
mogućnosti (CMC) u oblasti temperature u Bazu podataka ključnih interkomparacija (KCDB) u Međunarodnom 
komitetu za utege i mjere(BIPM) 
  
link: http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/BA/T_BA.pdf 
  
... a u toku je procedura za proširenje i upis kalibracionih i mjeriteljskih mogućnosti (CMC) u oblasti mjerenja 
vlažnosti 

http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/BA/T_BA.pdf
http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/BA/T_BA.pdf
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Laboratorija za temperaturu i vlažnost učestvuje u sljedećim međunarodnim 

istraživačkim EMRP/EMPIR projektima: 

  
 Metrology for essential climate variables (Mjeriteljstvo osnovnih klimatskih varijabli) 

EMRP ENV58 MeteoMet2  
(uticaj puta/ceste na mjerenja temperature)  

 

 

 Developing traceable capabilities in thermal metrology (Razvoj sljedivosti u 

mjeriteljstvu u oblasti temperature) EMPIR 14RPT05 Eura-Thermal  
(konstrukcija fiksne tačke srebra, evaluacija i interkomparacija)  

 

 

  Expansion of European research capabilities in humidity measurement (Proširenje 

evropskih istraživačkih mogućnosti u mjerenju vlažnosti) EMPIR 15RT03-HUMEA 
(IMBIH koordinator,konstrukcija podkomore za kalibraciju senzora vlažnosti, evaluacija i interkomparacija)  
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NAUČNA SARADNJA  
 
 

 

 Saradnja sa drugim nacionalnim 

mjeriteljskim institutima  

 Zajednički nastup na EMRP/EMPIR 

projektima  

 Organizovanje obuka 

 Organizovanje interkomparacija 

  

 Saradnja sa Elekrotehničkim fakultetom 

Univerziteta u Sarajevu i Prirodno 

matematičkim faklultetom Univerziteta 

u Sarajevu  

 Redovne posjete studenata laboratoriju 

 Izrada diplomskih i magistarskih radova  

Laboratorija daje i predstavnike Instituta u Tehničkom komitetu za termometriju 

EURAMET-a i Tehničkom komitetu za termometriju i termalnu fiziku COOMET-a.  
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PLANOVI 

 

 

 BEZKONTAKTNA TERMOMETRIJA  

 

 PROŠIRENJE MJERNOG OPSEGA U MJERENJU VLAŽNOSTI  

 

 UPIS CMC-a u KCDB BIPM-a ZA PRIMARNU TERMOMETRIJU  

 

 UPIS CMC-a u KCDB BIPM-a ZA TERMOPAROVE  

 

 INTERKOMPARACIJA ZA ZRAČNE TERMOMETRE  

  



Oktobar, 2018 
INSTITUT  ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

Nedžadeta Hodžić 

HVALA NA PAŽNJI! 


